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Smart Calibration Devices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zasilacz TE30Lite                                                             Odłącz przewód USB od zasilacza 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Przewód do zasilania TE30Lite za pomocą powerbanku                 Powerbank z wyjściami zasilania USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Podłącz przewód USB do wyjścia powerbanku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podłącz okrągłe złącze kablowe do gniazda DC IN w TE30Lite. Włącz powerbank, a następnie włącz TE30Lite. 
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Nota aplikacyjna 23 TE30 Lite 
Zasilanie TE30 Lite  za pomocą powerbanku 

Zasilacz TE30Lite 
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